g E

INSTRUKCJA OBS UGI
elektronicznej wagi sto owej typu KERN ECB, ECE

ECB20K2( ECBEC0K50
KERN podzia skali 209 309
zakres waenia 20 kg 50 kg

Wk adanie lub wymiana baterii

Otworzy wieczko w miejscu dla baterii na tylnej stroniegitaW o y 6 baterii 1,5 V (rozmiar AA).
Zamkn wieczko pojemnika baterii. W celu oszelzania baterii waga wycza si automatycznie po
2 minutach od zakazeniu waenia.

Wa enie

» Wag w czy przez nacini cie klawisza ON/OFF.

* Waga wykona samotest (2 sekundy), naste wy wietli ,,0,00".

e Jeeli ci ar jest ci szy anieli zakres waenia, na wywietlaczu pojawi si symbol E"
(= przeci enie)

* Przez ponowne nagii cie klawisza ON/OFF waga zostanie wgzona.

Tarowanie

e« Wag naley w czy przez nacini cie klawisza ON/OFF i odczeka do wy wietlenia
,0,00". Pooy ci arektarujcyinacisn klawisz TAR .

« Na wy wietlaczu pojawi si ,0,00".

» Wtedy mona pooy ci ardo naczynia wacego i odj zwaon warto .

Uwaga

W wypadku wystpowania po6l elektromagnetycznych mogoojawi si  podczas wywietlenia
wartoci du e odchylenia. Wowczas nale zmieni miejsce instalacji. Waga nie jest zamkai
hermetycznie, dlatego nalg uniemoliwi dop yw powietrza o dum stopniu wilgotnoci, pary oraz
kurzu. Naley przestrzega by waga nie mia a bezp®dniego kontaktu z cieczami, ktore
mog yby przenikn do mechanizmu pomiarowego. Dlatego wagle y czy ci tylko na sucho
lub wilgotno. Nie stosowa do tego celu rozpuszczalnikbw, ktére mog yby usizio lakier oraz
elementy plastikowe. Ciar naley zawsze wk ada ostronie. Nie wkada ci aréw trwale.
Bezwarunkowo naley zapobiec uderzeniom oraz ekstremalnemu przaniu. Po otwarciu wagi gwarancja
wygasa.
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